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ESTIMADO CLIENTE =N

iFelicitaciones por su elecciéon! jUsted acaba de adquirir un equipo EMBREEX,
producido dentro del mas riguroso estandar de calidad!

La Bicicleta 364GX forma parte de la Linea Profesional EMBREEX, producida con
lo que es mas moderno en tecnologia de mecanoterapia, proporcionando al usuario
seguridad, comodidad vy vigilancia constante durante la practica de ejercicios.
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ATENCION

Este manual es una guia practica de como montar, utilizar y mantener su Bicicleta 364GX.
Es indispensable seguir todas las instrucciones contenidas en este manual
para asegurar el perfecto funcionamiento de su equipo.

Siempre antes de iniciar cualquier rutina de actividad fisica, consulte su médico.

Manual Bicicleta 364 GX




CARACTERISTICAS DE LA BICICLETA 364 GX

Altura 135 cm
Ancho 54 cm
Longitud 105 cm
Peso 40 kg
Peso maximo de utilizacion 150 kg

Panel 364 GX

Asiento

Carenado ™ Pasamanos

Rotomoldeado




KIT DE MONTAJE — N

El kit de montaje que acompafa el producto debera contener los siguientes
elementos:

o
<>

4 PILAS AA
RECARGABLES

ACABADO
PANEL

TAPA
FRONTAL

PORTA
BOTELLA




TABLA DE PIEZAS —

item | Descripcion

1 Chasis montado

2 Pasamanos montado

3 Cables multivias - Conexién chasis / pasamanos

4 Tornillo hexagonal interno M8x60mm

5 Tapa frontal del carenado

6 Cables multivias - Conexion pasamanos / panel

7 Panel 364 GX

8 Tornillo M5x10mm

9 Carenado acabamiento panel

10 Tornillo cilindrico FCR 3,9x13mm

11 Asiento montado

12 Manivela de regulacion

13 Portabotellas

14 Tornillo FCR 4,2x13mm

15 | Zapata de regulacion trasera

16 | Pilas AArecargables




MONTAJE —

A—Retire del embalaje todos los componentes y subconjuntos previamente montados;

B — Verifique el diagrama de la bicicleta montada que ilustra todos los componentes y la
respectiva posicion del montaje;

C - Conecte los cables multivias (3) del chasis montado (1) con el del pasamanos
montado (2);

D - Fije el pasamanos montado (2) del chasis montado (1) con los tornillos (4), en
seguida, sujete las tapas del carenado (5). ATENCION AL ENCAJAR EL PASAMANOS
PARANOAPLASTAR EL CABLE MULTIVIAS;

E — Conecte los cables de multivias (6) del pasamanos montado (2) con los del panel (7);

F — Inserte las pilas recargables AA (16) en el panel (7). Fije el panel (7) en el pasamanos
(2) conlos tornillos (8). Nota: Estos tornillos (8) y arandela (9) ya vienen fijos al panel.

G - Encajary fijar el carenado de acabado del panel (09) con el tornillo (10) por detras del
panel. Nota: Los tornillos (10) vienen fijos en la estructura del pasamanos;

H — Al encajar el asiento (11), afloje la manivela de regulacion (12) y no se olvide de sacar
el pasador de seguridad del mismo;

| — Fije el portabotellas (13) con los tornillos (14) en el pasamanos montado (2). Nota:
Estos tornillos (14) ya vienen fijos a la estructura del pasamanos;

J —Ajuste las zapatas de regulacién trasera (15) para que el equipo permanezca apoyado
en el piso.

jListo! Su Bicicleta 364GX ya puede ser utilizada.



ILUSTRACION DE MONTAJE




PANEL =

Painel GX

UTILIZACION DEL PANEL

Presione latecla n (START/STOP) para encender el panel e iniciar el ejercicio.

Programa manual (P1):

Seleccione el Programa manual (P1) utilizando las teclas (a)y - ().
Utilice la tecla (OK) para seleccionar las siguientes funciones: TIEMPO de
ejercicio (TIME), DISTANCIA (DISTANCE), CALORIAS (CALORIES) y EDAD (AGE),
utilizando las teclas (a)y - (v) para ajustar los valores de estas funciones.
Presione latecla m (START/STOP) parainiciar el ejercicio.

Programa predeterminado (P2 a P50):

Utilice las teclas () y - (v) para seleccionar el Programa
predeterminado deseado (P2 a P50). Es posible cambiar los valores de las funciones
TIEMPO de ejercicio (TIME), DISTANCIA (DISTANCE), CALORIAS (CALORIES) y
EDAD (AGE). Utilice la tecla (OK) para seleccionar la funcion deseada y
presione las teclas (a)y (v) para cambiar los valores de estas funciones.
Presione latecla n (START/STOP) parainiciar el ejercicio.



PROGRAMAS —N

Programade quemade grasa (P51):

Utilice las teclas (a)y - (v) para seleccionar el Programa 51
(Programa de quema de grasa). Este es un programa especial creado para calcular
la grasa corporal y designar un entrenamiento especifico para cada perfil de usuario.
Presione la tecla (OK) para seleccionar el GENERO (GENDER), ALTURA
(HEIGHT), PESO (WEIGHT) y EDAD (AGE) utilizando las teclas (a)y B (v)
para introducir los valores correctos. Después, presione latecla n (START/STOP)
y coloque las manos sobre los sensores de ritmo cardiaco adecuadamente
(manteniendo las manos presionadas sobre los sensores simultdneamente) para el
célculo de la grasa corporal. Para este propdsito, también se puede utilizar una cinta
toracica de medicion de frecuencia cardiaca. Enseguida, el ejercicio sugerido para
su perfil corporal aparecera en la pantalla del panel. Presione la tecla
n (START/STOP) parainiciar el ejercicio.

Si el mensaje "E3" aparece en la pantalla del panel, significa que no se
puede calcular la grasa corporal. Presione la tecla m (START/STOP)y coloque las
manos sobre los sensores de ritmo cardiaco adecuadamente para un nuevo calculo.

Programa de control cardiaco (P52 a P55):
Utilice las teclas (a)y - (v) para seleccionar uno de los Programas
de control cardiaco (P52 a P55).

En el programa 52: presione la tecla (OK) para seleccionar las funciones de
TIEMPO de ejercicio (TIME), DISTANCIA (DISTANCE), CALORIAS (CALORIES) y
FRECUENCIA CARDIACA deseada (TH), utilizando las teclas (a)y u (v)
para ajustar los valores. Este programa variara los niveles de carga del ejercicio para

ue se alcance la FRECUENCIA CARDIACA (TH) indicada. Presione la tecla
h (START/STOP) paraiiniciar los ejercicios. Mantenga las manos en los sensores
de ritmo cardiaco durante todo el ejercicio o utilice una cinta toracica de medicién de
frecuencia cardiaca.

En los programas 53, 54 y 55: presione la tecla E (OK) para seleccionar las
funciones de TIEMPO de ejercicio (TIME), DISTANCIA (DISTANCIA), CALORIAS
(CALORIES)y EDAD (AGE) utilizando las teclas (a)y - (v) para ajustar los
valores. La pantalla del panel mostrara la frecuencia cardiaca saludable para la
practica del ejercicio de acuerdo con lainformacién indicada por el usuario.



PROGRAMAS —N

Es posible cambiar los valores de las funciones en cada programa.

El Programa 53 utiliza el 60% de la frecuencia cardiaca maxima indicada
para la edad informada por el usuario. El programa 54 utiliza el 75% y el programa 55
utiliza el 85% de la frecuencia cardiaca maxima indicada para la edad informada por
el usuario. Al alcanzar la frecuencia cardiaca indicada en la pantalla del panel,
esa informacion parpadeara, indicando que debe disminuir la intensidad del
ejercicio para estabilizar la frecuencia cardiaca.

Los valores indicados en los programas de control del corazén (P52 a P55)
son sblo para referencia y no sustituyen las evaluaciones clinicas que deben ser
hechas por sumédico.

Programas personalizables (P56 a P59):

Utilice las teclas (a)y ﬂ (v) para seleccionar uno de los Programas
personalizables (P56 a P59). Presione la tecla (OK) para seleccionar las
funciones de TIEMPO de ejercicio (TIME), DISTANCIA (DISTANCIA), CALORIAS
(CALORIES), IDAD (AGE) y NIVELES DE CARGA para 10 intervalos, utilizando las
teclas () y [ (v) para configurar los valores, que seran almacenados
automaticamente en la memoria del panel. Presione la tecla m (START/STOP)
para iniciar el ejercicio. La pantalla del panel mostrard la frecuencia cardiaca
saludable para la practica del ejercicio de acuerdo con la informacién indicada por el
usuario. Para el control de la frecuencia cardiaca sugerida, mantenga las manos
presionadas sobre los sensores de ritmo cardiaco durante todo el ejercicio o utilice
una cinta toracica de medicion de frecuencia cardiaca. Al alcanzar la frecuencia
cardiaca sugerida, esa informacién parpadeara en la pantalla del panel, indicando
que debe disminuir la intensidad del ejercicio para estabilizar la frecuencia cardiaca.

Es posible cambiar la carga durante el ejercicio utilizando las teclas (a)
y - (v). Esto no cambiara el valor de carga previamente memorizado en el
panel.Los valores almacenados en la memoria del panel pueden reconfigurarse
antes del inicio de los ejercicios, a través de la repeticion del paso a paso informado
parala definicién de los valores deseados.

Programa WATT (P60):
Utilice las teclas (a)y - (v) para seleccionar el programa WATT
(P60). Presione la tecla (OK) para seleccionar las funciones de TIEMPO de

ejercicio (TIME), DISTANCIA (DISTANCIA), POTENCIA (WATT) y EDAD (AGE),



PROGRAMAS

EMBREEX

utilizando las teclas (a)y ﬂ (v) para ajustar los valores. Presione la tecla
n (START/STOP) para iniciar el ejercicio. En este programa la carga se ajusta
segun la configuracion del WATT por el usuario, no siendo posible cambiarla. Asi, si
la velocidad es baja, la carga aumentara y si la velocidad aumenta, la carga
disminuira.

Programa de evaluacién cardiaca (RECOVERY):

Esta funcion evalta la condicién cardiaca del usuario inmediatamente
después del ultimo ejercicio. Presione la tecla | (RECOVERY) y coloque sus
manos en los sensores de ritmo cardiaco manteniéndolas presionadas durante 1
minuto. Enseguida, el resultado de la evaluacion cardiaca se mostrara en la pantalla
del panelenunaescalade 1.0 a6.0, siendo 1.0 la estabilizacion cardiaca rapida y 6.0
la estabilizacion cardiaca lenta.

Las evaluaciones que aparecen en el RECOVERY sirven sdlo para referencia y no
sustituyen las evaluaciones clinicas que deben ser hechas por su médico.

ALCANCE DE LAS OPERACIONES

Valores Alcance Recuento Preajuste Aumento/Disminucién
PROGRAM 1~60 60 ~ 1 1 1
LEVEL 1~32 32~1 N/A 1
GENDER Masculino/Femenino | N/A Masculino N/A
TIME 0:00 ~ 99:59 99:00 ~ 0:00 0:00 1:00
HEIGHT (cm) |110.0 ~ 250 250 ~110.0 175.0 0.5
WEIGHT (kg) | 10.0 ~ 200 200 ~ 10.0 70.0 0.2
SPEED 1.0~99.9 99.9~1.0 0.0 0.1
WATT 10 ~ 300 300 ~ 10 100 5
CALORIES 0 ~9990 9990 ~ 0 0 10
TARGET H.R. |60 ~ 220 220 ~ 60 90 1
AGE 10~99 99 ~10 30 1




INFORMACIONES IMPORTANTES =2,

SENSOR DE RITMO CARDIACO

Es un dispositivo sensible localizado en el pasamanos frontal y su funcion es
registrar el ritmo cardiaco.

NOTA: Los valores obtenidos a través de este
dispositivo son aproximados, no deben ser
utilizados para analisis clinica.

ANTES DE CONTACTAR A LA ASISTENCIA TECNICA

Anomalias Probables Causas Soluciones
El sensor de ritmo 1. Cable desconectado del 1. Conecte nuevamente el cable del sensor de ritmo
cardiaco no panel o mal conectado cardiaco al panel.
funciona
2. Apenas una mano sobre 2. Ambas manos deben estar sobre los sensores.
los sensores
La velocidad El panel esta programado Alterar el panel para km/h conforme explicacion en el
indicada esta muy para RPM item Panel.
alta

ATENCION CON LAS PILAS DEL PANEL

Utilice sélo pilas recargables, jamas utilice pilas comunes en su panel GX. La
utilizacién de pilas comunes dafiara su equipo.

- Al final de la vida util de las pilas del equipo, hacer el correcto descarte en oy
lugares apropiados. V
- El descarte inapropiado de las mismas, causa contaminacion al medio »‘
ambiente. ‘
0




MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para asegurar la durabilidad e el mejor desmpefio de su equipamiento EMBREEXy
garantizar la seguridad de los usuarios, es necesario realizar el matenimiento
preventivo.

Con cuidados simples usted puede mantener su equipamiento siempre con buena
apariencia y en pleno funcionamiento. Solo tiene que seguir las orientaciones que se
describen a continuacion:

Cuidados Diarios:

- limpieza y secado del panel con un pafio seco y suave, para que el sudor no dafie
componentes electronicos;

- limpieza y secado de los pedales y bandas, para garantizar la seguridad del
usuario;

-limpieza del carenado, para proteger la pinturay evitar la oxidacion;

-limpiezay secado de los sillones / asientos y reposacabezas.

Cuidados Semanales:

- verificarla membrana adhesiva del panel - no debe estar perforada;

- verificar el ajuste de los tornillos y tuercas para garantizar la estabilidad del equipo;

- verificar los cables y los enchufes eléctricos (en los modelos C) - no deben
deformarse.

Cuidados Mensais:

- verificar la tension de la correa (consulte a un técnico autorizado);

- verificar baterias / pilas - no deben presentar fugas, oxidaciones o deformaciones;

- verificar los cables y los enchufes eléctricos (en los modelos SX) - no deben
deformarse..




INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Estas precauciones basicas que se incluyen en este manual, siempre deben ser tenidas en
cuenta cuando se utiliza el equipo. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este equipo.

CUIDADO:

. Use este aparato solo para los fines que se describen en este manual. No utilice
accesorios no recomendados por el vendedor.

. Nunca utilice el equipo si posee algun cable o el enchufe dafado. Si el equipo se ve
expuesto al agua, llevelo inmediatamente al servicio post venta autorizado.

. No intente realizar ningun ajuste o mantenimiento que no esté descripto en este

manual. En caso de problemas, suspenda el uso y consulte inmediatamente al servicio post
venta autorizado.

. No use el equipo al aire libre.
. Mantenga a los nifios y mascotas alejadas del equipo mientras esté en uso.
. Usuarios de edad avanzada o con capacidades reducidas solamente deben

utilizar este equipo en presencia de un adulto apto para ayudarlos en caso que sea
necesario.

. Manténgase seco, no deje que la transpiracion llegue al mismo

. Mantenga el equipo en una superficie sélida y nivelada.

. Solo puede ser usado por una personaalavez.

. Este equipo no esta disefiado para ser utilizado por personas (incluidas los nifios) con

capadidades reducidas a nivel fisico, sensorial o mental, o personas con falta de
experiencia y conocimiento. Salvo que personas especializadas en el tema den soporte al
momento del uso.

CUIDADO:

Antes de comenzar cualquier ejercicio consulte a sumédico.

Esto es especialmente importante para personas mayores de 35 afios o con problemas de
salud preexistentes. Lea todas las instrucciones antes de usar el equipo.

No utilice el equipo si no se encuentra en condiciones 6ptimas y sus partes no estan bien
ajustadas.

IMPORTANTE:

Lea el manual cuidadosamente antes de usar el equipo.
Conserve el mismo para futuras referencias.
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